
输尿管内窥镜（硬镜）采购需求
1、 设备名称：
输尿管内窥镜（硬镜）2根（粗细各一根）
2、 ★资质要求：
供应商为生产厂商的须提供《医疗器械生产许可证》（或《医疗器械生产备案凭证》）和《医疗器械经营许可证》（或《医疗器械经营备案凭证》）；供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。所投产品须按照《医疗器械注册管理办法》的规定，提供医疗器械备案证明材料或医疗器械注册证扫描件。
三、报价及付款要求
1. 投标报价以人民币填列，项目预算7.6万元。
★2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
★3. 验收及相关费用由投标人负责。
4、 付款方式：电汇。采购人验收货物合格一个月后支付60%货款，正常使用六个月后支付货款的30%，验收合格一年内支付余款10%。
四、技术要求
I、输尿管硬镜（粗）
1、工作长度为430mm
2、有效景深范围：3~100mm
3、自动闭合的双重密封系统，灌注液不外流
4、双器械通道，保证手术过程中灵活转换器械，满足多种手术需求
5、蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角
6、镜直径：前端8Fr，后端9.8Fr；最大插入部外径≥3.5mm
7、超广视角，视向角0°±5°
8、器械通道：1×5Fr或2×3Fr，最小器械通道孔径工作≥2.0mm，长度430mm
9、超清晰大画面技术；
★10、视场角/(°)：75°（提供参数确认文件）
★11、视场中心角分辨力：0.8C/(°)（提供参数确认文件）
★12、颜色分辨能力和色还原性：显色指数Ra≥90（提供参数确认文件）
★13、注水通道的流量：流量不小于300mL/min（提供参数确认文件）
★14、消毒灭菌：可采用高温高压消毒及过氧化氢低温等离子灭菌等方式
15、生产日期为合同签订日期前6个月内，使用期限：≥3年
II、输尿管硬镜（细）
1、工作长度为430mm
2、有效景深范围：3~100mm
3、自动闭合的双重密封系统，灌注液不外流
4、双器械通道，保证手术过程中灵活转换器械满足多种手术需求
5、蓝宝石镜片，图像无扭曲，平面图像，超广角
6、镜直径：前端6Fr，后端7.5Fr；最大插入部外径≥3.5mm
7、超广视角，0度向上视角方向
8、器械通道：1×4Fr或2×2.4Fr，最小器械通道孔径工作≥2.0mm，长度430mm
9、超清晰大画面技术；
★10、视场角/(°)：75°（提供参数确认文件）
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★12、颜色分辨能力和色还原性：显色指数Ra≥90（提供参数确认文件）
★13、注水通道的流量：流量不小于300mL/min（提供参数确认文件）
★14、消毒灭菌：可采用高温高压消毒及过氧化氢低温等离子灭菌等方式
生产日期为合同签订日期前6个月内，使用期限：≥3年
五、服务要求 
★1. 整镜自验收合格之日起原厂保修≥2年；设备终身提供维修，快速修复时间（最长三天）承诺，否则提供备用品；投标商在投标文件中说明在保质期内提供的原厂服务计划及原厂确认文书。
★2. 保修期内7×24小时技术及服务响应，响应时间小于2小时，到达现场时间小于24小时，48小时以内解决故障。保修期自验收合格之日起计算。保修期内故障率不得超过每年18天，故障时间每超过一天质保期相应延长3天。保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修。
3. 保修期内每年对设备维护≥4次，每年免费提供设备校准服务不少于1次。保修期内由生产厂家负责技术和保养培训，承担售后服务和年度校准，并出具相关材料。 
4. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
5. 提供现场技术培训。
★6. 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册。
★7. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。安装过程中发生的费用由卖方负责。
★8. 交货期：合同签订日起15日历天。
★9. 交货与实际投标参数不符的，买方可要求退货，并且卖方须向买方支付合同价格三倍金额的赔偿。

